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Catalogo # WDI

-

06021004

 

Pasos Rápidos

 

Primero

 

 

Saque el dispositivo de prueba de la bolsa 

antes de comensar el análisis.

 

Identifique el dispositivo con el nombre del 

paciente.

 

 

 

 

Segundo

 

 

Usando una pipeta, agregue dos gotas de 

muestra en el puerto de la muestra.

 

Tercero

 

 

También agregue dos gotas del reactivo de 

lavado en el puerto de la muestra.

 

Cuarto

 

 

Ahora permita que transcurran diez minutos 

para que aparezcan los resultados.

 

 

 

 

Notas:

 

1.

Esta prueba debe ser usada para selección 

solamente.

 

2.

Todos los resultados inconclusos deben ser          

repetidos.

 

3.

Cualq

uier resultado positivo debe ser repetido 

usando el método ELISA o confirmado usando el 

método Western Blot.

 

Positivo 

-

 

 

Esto es determinado por la presencia de dos 

líneas, una en la zona de control y otra en la 

zona de prueba

 

Negativo 

-

 

 

Esto es determinado por la presencia de una 

sola línea en la zona de control

 

I

nconcluso 

-

 

 

Esto es determinado por la ausencia de l

í-

neas, ni en la zona de control, ni en la zona de 

prueba

 

WDI

-
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Así es como debe lucir el casete.

 

Interpretación de Resultados

 

Procedimiento

 

 


